
Tests Iekārta
Nenoteiktība, CV%

Hemostāze
Protrombīns un INR

CA-2100i 

5,8/2,5 4,3/3,4 <10

APTL 2.6 3 <10

Fibrinogēns 6.8 <10

D-dimēri 6.3 6.5 <10

Klīniskā ķīmija

Dzelzs

Cobas Pure

1.15 2.15 <3
ZBL 1.30 0.94 <3
RF 2.10 3.15 <6

ABL 5.63 3.05 <6
CRP 2.02 2.50 <5

Triglicerīdi 1.04 0.81 <3
Holesterīns 4.01 1.21 <3

AsAT 1.21 1.49 <4
CK 1.31 1.04 <4

Hlors 0.78 0.46 <2
AlAT 1.61 1.39 <4

Fosfors 1.08 0.82 <3
GGT 1.56 1.14 <4

Kalcijs 1.59 1.46 <3
Sārmainā fosfotāze 2.99 2.33 <3

Tiešais Bil 2.29 1.81 <5
Kopējais Bil 2.15 1.93 <5

Na 1.19 1.21 <2
Kālijs 1.02 1.77 <2

Urīnskābe 1.58 1.31 <3
Kreatinīns 1.73 0.99 <5

LDH 1.61 1.41 <3
Lipāze 1.61 2.14 <3

Amilāze 1.44 1.52 <3
Albumīns 1.36 1.55 <6

Urea 2.26 2.28 <3
CK-MB 1.96 1.54 <5
Laktāts 1.56 0.97 <3

Kop. Olbaltums 1.54 0.92 <3
Glikoze 1.61 0.92 <3

HIV 4.10 4.47 4.37 <8
TSH 1.42 1.96 <10

Troponīns 3.39 2.23 <6
Feritīns 2.74 3.18 <7

PSA 1.59 1.60 <3.4
B 12 2.95 3.76 <9.5

25-OH Vit 7.21 5.13 <7
HbsAg 6.34 5.83 <13

PCT 4.46 3.61 <15
HCV 5.84 3.01 <8

HbA1C 0.76 2.11 <3
Ethanol 4.15 2.1 <5

Hematoloģija
Leikocīti

Sysmex XS800i

2.5 1.5 1.6 6
Eritrocīti 1.3 1.7 1.4 2.4

Hemoglobīns 1.1 0.6 0.7 2.2
MCV 0.9 0.8 0.8 2.2

Trombocīti 4.9 5.0 2.1 5
Neitrofīli  (%) 3.0 2.8 2.5 3
Limfocīti  (%) 3.2 2.4 2.9 3.3
Monocīti  (%) 7.8 5.6 4.8 10
Eozinofīli  (%) 8.0 7.6 6.9 8
Bazofīli  (%) 5.9 3.9 2.7 8

EGĀ Alifax Roller 20 1.28 10

SIA "Centrālā laboratorija"  Liepājas filiāles testēšanas filiāles veikto testu nenoteiktību kopsavilkums 2022. 
gadā
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